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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  
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Specifikace přístrojů a metod pro měření 
vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – 
Část 4 -2: Nejistoty, statistické hodnoty 
a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení 
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 idt CISPR 16- 4 -2:2011/Cor.1:2013-04 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 55016- 4 -2 ed. 2:2012 je českou verzí opravy CISPR 16- 4 -2:2011/Cor.1:2013-04. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 55016- 4 -2 ed. 2:2012 is the Czech version of the Corrigendum  
CISPR 16- 4 -2:2011/Cor.1:2013-04. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 55016- 4 -2 ed. 2 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení 
a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení 
z března 2012 se opravuje takto: 

Tabulka D.3 – Vodorovně polarizované rušení šířené zářením od 200 MHz do 1 GHz 
s použitím LPDA antény ve vzdálenosti 3 m, 10 m nebo 30 m 

V řádku začínajícím „Blízkost prahové úrovně šumu“ se v posledním sloupci doplňuje za hodnotu „0,63“ nový 
odkaz na poznámku c. 

Na konci tabulky se doplňuje nová poznámka c: 
c Pro vzdálenost 3 m se použije hodnota ciu(xi) = 0,29 dB místo 0,63 dB (viz položka A5) v A.2). 

Tabulka D.4 – Svisle polarizované rušení šířené zářením od 200 MHz do 1 GHz 
s použitím LPDA antény ve vzdálenosti 3 m, 10 m nebo 30 m 

V řádku začínajícím „Blízkost prahové úrovně šumu“ se v posledním sloupci doplňuje za hodnotu „0,63“ nový 
odkaz na poznámku c. 

Na konci tabulky se doplňuje nová poznámka c: 
c Pro vzdálenost 3 m se použije hodnota ciu(xi) = 0,29 dB místo 0,63 dB (viz položka A5) v A.2). 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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